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TECHNIKEN ZUR UNTERSUCHUNG PLUTONIUMHALTIGER PROBEN 
MITTELS RÖNTGENBEUGUNG ^ 
EINLEITUNG 
Bei der Röntgenuntersuchung unbestrahlter plutoniumhaltiger Proben sind 
zusätzlich zu den normalen Erfordernissen einer exakten Röntgenanalyse 
zwei weitere Anforderungen zu stellen, die durch die Sicherheitsvor­
schriften beim Umgang mit Plutonium bedingt sind : 
1) Die Probe muß in allen Stadien der Vorbereitung und Untersuchung 
staubdicht von der Laboratrnosphäre abgetrennt sein, damit Kontami­
nation des Personals vermieden wird. 
2) Der Kontakt der α­strahlenden Substanz mit den benutzten Röntgen­
strahlungsdetektoren (Film, Zählrohr) soll möglichst vermieden wer­
den, da sich daraus Störungen der Methode oder, im Falle von Filmen, 
ebenfalls Gefahren der Kontamination des Personals ergeben können. 
Unter diesen Gesichtspunkten wurden im Röntgenlabar des Europäischen 
Instituts für Transurane, Sektion Struktur der Brennstoffe, die im 
folgenden beschriebenen Methoden undEinrichtungen entwickelt. 
Manuskript erhalten am 9. Januar I968. 
1. APPARATE FUR FILM­METHODEN 
1.1. Debye­Scherrer­Kammern (1) 
Bei diesen Kammern befindet sich der Film völlig getrennt von 
der Probe in einer lichtdichten Filmkassette. Ein­ und Austritt 
der verwendeten CuKa­Strahlung erfolgt durch Berylliumfenster, 
die in die Kammerwandung eingefügt sind. Als Konstruktionsmate­
rial wurde rostfreier Stahl verwendet. 
Zwei Kammern dieses Typs sind seit drei Jahren ständig ohne 
Störung in Betrieb. 
1.1.1. Aufbau der Kammern 
Fig. 1 gibt eine Schnittzeichnung von zwei solcher Kam­
mern, die zu beiden Seiten einer Röntgenröhre Γ_1_| * in 
die Bodenplatte \_2~\ eines Handschuhkastens eingebaut sind. 
Beide Kammern müssen dicht mit dem Handschuhkasten ver­
bunden sein und trotzdem zur Einjustierung auf die fest­
stehende Röntgenröhre die Möglichkeit der horizontalen 
und vertikalen Translation, der Drehung um eine vertika­
le Achse und der Kippung um horizontale Achsen bieten. 
Dichte Verbindung ohne Behinderung der erforderlichen 
Bewegungsfreiheit wird durch eine doppelte PVC­Manschet­
te Q3_| erreicht, die mittels Rundschnurringen Q^J unci 
Klebeband an zwei gerillte Flansche [jT] 0 0 angepreßt 
wird, von denen je einer am Boden des Handschuhkastens 
und an der Debye­Kammer dicht angeschweißt ist. Vertika­
le Verschiebung und Kippung um horizontale Achsen wird 
für jede Kammer durch drei peripher in Abständen von 
120 angeordnete Gewindezapfen [_7_j bewirkt, deren abge­
rundete Kuppen in konische Vertiefungen des Kammerflan­
sches eingreifen. Nur an diesen drei Punkten des Kammer­
flansches ist die Kammer unterstützt. Der Kammerkörper 
hängt völlig berührungsfrei durch einen Ausschnitt im 
* Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen jeweils auf 
die im gleichen Abschnitt erwähnten Abbildungen. 
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Fig. 1 : Schnitt durch die Debye-Scherrer-Kammern 
1 Röntgenröhre 
2 Bodenplatte der Box 
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Boden des Handschuhkastens nach unten durch. Die Plastik­
manschette ist breit genug,um die maximal nötige vertika­
le Verschiebung der Kammer durch Glättung bzw. Ausbuch­
tung ihrer nicht auf den Flanschen aufliegenden Zone zu 
ermöglichen. Das Gegengewinde £_8 | der Gewindezapfen ist 
durch zwei Klemmringe |_9J in der Ebene des Bodens des 
Handschuhkastens fixiert, aber horizontal innerhalb des 
Durchmessers einer im Boden vorgesehenen Aussparung [^ 10 j 
beweglich. Dadurch wird die horizontale Translation der 
Kammer und ihre Drehung um eine vertikale Achse ermöglicht. 
Nach beendeter Justierung wird die Kammer dadurch blockiert, 
daß die Klemmringe, die etwas Spiel gegen die Bodenplatte 
der Box haben, durch eine Klemmschraube [_11 | mit Hebel Pl2^2 
fest gegen die Bodenplatte \^ß~\ angedrückt werden. 
Als dreh­ und justierbarer Probenträger j_13^ wurden die 
entsprechenden Original teile der Siemens­Debye­Kammer 
mit 114,6 mm 0 übernommen und in einem Deckel [ 14_J befestigt, 
der genau zentriert auf der Kammer aufliegt und so die 
Zentrierung­ des Probenträgers bewirkt. Entsprechend der 
großen Höhe der Kammer wurde der Probenträger durch ein 
aufsteckbares Teil [^f0 nach unten verlängert. Der Deckel 
trägt ebenfalls den Ansteckmotor Γ_16~J zur Probendrehung 
und ein durch eine Bohrung geführtes, in 0,2 geteiltes 
Thermometer [_^ 7_J, das die Temperatur in unmittelbarer 
Nähe der Probe mißt. 
Der untere verjüngte Teil der Kammer trägt in der Höhe 
des Strahlendurchtritts einen 10 mm hohen Schlitz [ 18_] 
sowie in Primärstrahlrichtung zwei kreisförmige Öffnun­
gen zur Aufnahme von Präparatbleride [_19 | und Streustrah­
lenblende [j20^. Auf Schlitz und Öffnungen ist 0,3 mm 
starke Berylliumfolie aufgeklebt, die also an dieser 
Stelle die Boxwandung darstellt. Um den unteren Kammer­
teil greift eine lichtdichte Filmkassette [_21_J herum, 
die nach Lösen der im Kammerboden befestigten Schraube 
[_22_J und Herausziehen von Blenden träger [_23_J und Primär­
strahlfänger 0=î4_J aus den passenden Zentriervertiefungen 
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der Kammer abgenommen und zum Entladen und Laden in die 
Dunkelkammer gebracht werden kann. In der Kassette wird 
der Film mittels Gummiringen oder Klebeband an eine zy-
lindrische, in bezug auf die Kammer zentrierte Fläche 
Q233 s o angedrückt, daß er einen Durchmesser von 114,6 mm 
annimmt. Als Vorderblende ^ 26_J, Präparatblende j Ί9_J» ß­
Filter [~27Πι Streustrahlenblende Q20]3 und Primärstrahl­
fänger Q ? ^ werden Originalteile der Siemens­Debye­Kam­
mer mit leichten Abänderungen verwendet. 
1.1.2. Vorbereitung und Justierung der Probe 
Das Pulver der Probe wird in einem Handschuhkasten mit­
tels eines kleinen von einem Stativ gehaltenen Trichters 
in die Kapillare, die selbst am oberen Ende eine trich­
terförmige Erweiterung besitzt, eingefüllt. Die Kapillare 
ist dabei mittels Knetmasse in einer Messinghülse be­
festigt, die wiederum in einer im Deckel eines Plastik­
behälters festgeklemmten PVC­Platte festgeschraubt ist. 
Nach dem Füllen wird die Kapillare mit einem Glühdraht 
zugeschmolzen und außen mit einer Klebstofflösung über­
zogen, die lose Kontamination bindet. Beim Transfer in 
die Debye­Kammer­Box wird die Kapillare durch einen 
Plastikbehälter geschützt, der in den obengenannten zu­
gehörigen Deckel eingeschoben wird. In der Debye­Kammer­
Box befindet sich ein. Justierstativ, das am oberen Ende 
ein Justiermikroskop trägt. Das Okular dieses Mikroskops 
greift in eine nach außen über die Boxwandung vorgescho­
bene Metallfassung ein, in der eine Glasscheibe den Ein­
blick in das Mikroskop von außerhalb der Box ermöglicht. 
Unterhalb des Mikroskops ist am gleichen Stativ in genau 
fixiertem Abstand eine geschlitzte Platte befestigt, in 
deren Schlitzen der Kammerdeckel mit dem Probenträger 
festgeklemmt wird. Die auf den Probenträger mittels ihrer 
Messinghülse festgeschraubte Kapillare wird in dem mit 
einer 1/10 mm­Skala versehenen Mikroskop zentriert, Deckel 
mit Probe wird in die Kammer eingehängt, die Probe, wenn 
­ 11 ­
erforderlich, im Röntgenstrahl nachzentriert. 
1.1.3. Eichung der Kammern 
Die Kammern wurden bei Raumtemperatur mit Gold­, Sil­
ber­ und Wolframpulver geeicht. Die erhaltenen Werte der 
­4 ­4 o 
Gitterkonstanten weichen um 1 χ 10 bis 2 χ 10 Ä von 
den besten Literaturwerten ab (Tab. 1). 















4.O783 (Structure Rep.21,125! 
4.086O (Structure Rep.20,34) 
3.I652 (Acta Cryst. 13,838) 
1.2. Guinier­Kammer 
Für das Guinier­Durchstrahlverfahren muß die Probe in Form eines 
dünnen, ebenen Plättchens vorliegen. Ein solches Plättchen wird 
durch flaches Ausstreichen einer Mischung des Probenpulvers 
mit einer Klebstofflösung auf einer Glasplatte gewonnen. Nach 
dem Trocknen wird das Plättchen von der Glasplatte abgehoben 
und in einen PVC­Sack der Box eingeführt, dessen geschlossenes 
Ende durch eine flache Tasche aus einer speziellen PVC­Folie 
(Guttagena­Weich­PVC­Folie der Firma Kalle; Foliendicke 0,15 mm) 
ersetzt ist. Diese Folie gibt keinerlei Röntgenbeugungsinter­
ferenzen. Durch Schweißelektroden mit kreisförmigem Teil wird 
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um das Probenplättchen herum eine kreisförmige Zone der Folie 
verschweißt. Durch Ausstanzen längs einer in dieser Zone lie-
genden Kreislinie wird eine flache, plutoniumdicht verpackte 
Probe erhalten, die direkt in den Probenhalter der Guinierkam-
mer eingespannt werden kann. Die Absorption der Röntgenstrahlung 
durch die PVC-Weichfolie bleibt trotz deren Dicke in erträglichen 
Grenzen; Belichtungszeiten in der Größenordnung einer Stunde er-
gaben gute Filme (Kammerdurchmesser 76 mm). 
1.3· Laue-Kammer (Fig. 2) 
Plutoniumhai tige Einkristalle L'Lj werden in einer Box mit nied-
rigem Kontaminationsniveau auf eine Metallplatte Q Q aufgeklebt 
und mit einer dünnen Schicht Aral dit Q Q überzogen. Die Metall-
platte mit dem Kristall wird aus der Plutonium-Box in einem 
PVC-Sack Q Q ausgeschweißt, der auf der Unterseite der Metall-
platte dicht aufgeklebt ist. An der Unterseite der Metallplat-
te befindet sich ein Gewindeloch O Q , mit dem die Metallplatte 
auf den Goniometerkopf [_6_J der Laue-Kammer aufgeschraubt wird, 
nachdem an dieser Stelle der PVC-Sack durchtrennt worden ist. 
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2. APPARATE FUR ZÄHLROHR-METHODEN 
2.1. Probenbehälter für das Diffraktometer 
Für Plutoniumuntersuchungen mit dem Diffraktometer hat man die 
Möglichkeit, entweder das Röntgengoniometer in einen Handschuh-
kasten zu montieren oder die plutoniumhaltige Probe in einer 
staubdichten, aber für Röntgenstrahlen durchlässigen Verpackung 
auf ein außerhalb des Handschuhkastens befindliches Goniometer 
zu setzen. Für unsere Raumtemperatur-Diffraktometer wählten wir 
den letzteren Weg. Er bietet den Vorteil, dass das Goniometer 
für Reparaturen, Umbauten und auch für den normalen Betrieb 
leichter zugänglich ist, und hat den Nachteil einer komplizier-
teren Probenvorbereitung. 
Ein häufig beschrittener Weg zur Verpackung der Plutonium-Probe 
besteht darin, ein mit dem Probenpulver bestrichenes Plättchen 
in einer Plastikhülle aus dem Handschuhkasten auszuschweißen 
und mit dieser Plastikhülle als Schutz auf das Goniometer zu 
bringen. Verwendet man hierfür aus Sicherheitsgründen eine 
dicke Plastikfolie, so wird bei den üblichen Goniometerkon-
struktionen die Probe um die Dicke der Folie aus der Goniome-
ter-Drehachse herausgeschoben, wodurch die Genauigkeit der Mes-
sung leidet. Dünne Folien bieten jedoch zu wenig Sicherheit 
gegen Beschädigung beim Ausschweißen und beim "Handhaben außer-
halb der Box. Eine Lösung, die diesen Gesichtspunkten Rechnung 
trägt, besteht in der Verwendung eines metallischen. Probenbe-
hälters, in dem die Probenoberfläche in der Drehachse des Gonio-
meters fixiert ist (2). Dieser Behälter, der für die Verwendung 
an einem Philips-Goniometer konstruiert ist, wurde von uns 
weiterentwickelt und an die Goniometer der Firmen Siemens und 
Secasi angepaßt. Zum Laden und Entladen des Behälters wurde die 
Methode des doppelten Deckels eingeführt. Für die Probenvorbe-
reitung wurde eine völlig kontaminationsfreie Methode ent-
wickelt. 
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2 . 1 . 1 . Aufbau des Probenbehä l te r s 
F i g . 3 z e i g t eine Ansicht des Probenbehä l te r s für das 
Siemens­Diffraktometer mit seinem T r a n s p o r t b e h ä l t e r und 
dem S p e z i a l ­ P r o b e n t r ä g e r , mit dem er auf das Siemens­
Dif f raktometer a u f g e s e t z t wi rd . F i g . 4 i s t e ine Ansicht 
der Vorr ichtung, mit der der Probenbehäl te r be ­ und en t ­
laden wi rd . Eine Schni t t ze ichnung des Behä l t e r s und s e i n e r 
Be­ und En t l adevor r i ch tung zeigen die F i g . 5j 5a und 6, 
auf die s i c h d ie Hinweisz i f fern der Beschreibung in den 
Abschni t ten 2 . 1 . 1 . und 2 . 1 . 2 . bez iehen . 
Die Probe L O wi­rc* durch die Feder O O über eine zwi­
schenge leg te G l a s p l a t t e O O S e g e n d ie Auflageflächen [ 3 0 
gedrückt , d ie in e iner Ebene mit den äußeren J u s t i e r ­
f lächen [_5_J l i e g e n . Diese J u s t i e r f l ä c h e n l i e g e n nach dem 
Einschieben des Probenbehä l te r s QïQ in den in F i g . 3 s i c h t ­
baren Probent räger in der Ebene, die durch die Goniometer­
Drehachse geht und den Fokuss ie rungskre i s b e r ü h r t . Damit 
i s t d ie Probenoberf läche Q Q auf dem Goniometer e in ­
j u s t i e r t . 
Der Pro benbehäl t er 0 0 ·*­ε^  z u r S e i t e des S t r a h l e n e i n ­ und 
­ a u s t r i t t s durch eine ha lbzy l inder fö rmige gebogene Bery l ­
l i u m f o l i e 0 0 gesch lossen , d ie mit A r a l d i t auf h a l b k r e i s ­
förmige Seitenwände Q°0 d ich t aufgek leb t i s t . Auf der an­
deren S e i t e e r f o l g t der Verschluß des Behä l t e r s durch 
einen Deckel O ^ O mit Ba jone t tve r sch luß , der m i t t e l s der 
Teflondichtung Q l 1 J abged ich t e t wird . 
2 . 1 . 2 . Ladevorr ichtung 
Die Be­ und En t l adevor r i ch tung i s t in der in F i g . 4 und 5 
d a r g e s t e l l t e n Weise in der Grundpla t te Γΐ^~1 e ines Hand­
schuhkastens b e f e s t i g t . Die I n n e n s e i t e des Handschuhkastens 
be f inde t s i c h a l s o oberhalb der Grundpla t t e Γ"1^Π· 
Zum Entladen der Probe und Einbringen e ine r neuen Probe 
wird der Pro benbehäl t er 0 0 mit dem unte ren Te i l s e i n e s 
T r a n s p o r t b e h ä l t e r s Ο Ό von unten her d e r a r t in der Lade-
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Fig . 3 : 2 Probenbehäl ter für das Goniometer. Ein Behäl te r i s t 
in den Probenträger des Siemens-Goniometers eingescho-
ben, der andere in den Transpor tbehä l t e r e i n g e l e g t . 
F ig . 4 : Be- und Ent ladevor r ich tung mit herausgezogenem Doppel-
decke l . 
Fig. 5 '· Schnitt durch den Probenbehälter für das Goniometer und 
seine Ladevorrichtung 










9 Seitenwände des Probenbehälters 
10 Deckel des Probenbehälters (unterer Teil des Doppeldeckels) 
11 Teflondichtung 
12 Unter te i l des Transportbehälters 
13 Verschlußpftopf en (oberer Teil des Doppel deckeis ) 
14 Grundplatte der Box 
15) 
3 Kontaminationsfreie Flächen 
16} 
17 Gewinde) ,, , , , , . , 
, zum Verschrauben der beiden Teile des Doppeldeckels 
18 Handrad) 
19 Hebel zum Abnehmen und Aufsetzen des Doppeldeckels 
20 Hutmanschette mit Feder 
Fig. 6 : Schnitt durch den Probenbehälter für das Goniometer in einer 
Ebene senkrecht zur Ebene der Fig. 5. 
19 
Vorr ichtung b e f e s t i g t , daß die obere äußere Kante s e i n e r 
Tef londichtung Ql 1^| en t lang e ine r K r e i s l i n i e gegen die 
s p i t z w i n k l i g e Unterkante des Verschlußpfropfens O Í 3 a n " 
gepreß t wi rd . Damit wird für die Dauer der Ladeoperat ion 
eine d i ch te Verbindung zwischen dem Behä l t e rdecke l 0 ^ 0 
und dem Verschlußpfropfen 0 3 h e r g e s t e l l t , d ie die Kon-
tamina t ion der mit der Labor lu f t in Berührung kommenden 
Flächen O í ] u n d O C ] vermeide t . Verschlußpfropfen 0 0 
und Behä l t e rdecke l 0 ° D b i lden den oberen bzw. un te ren 
Te i l des "doppel ten Decke ls" . Diese beiden T e i l e werden 
über das Gewinde 0 Ό m i t t e l s des Handrades 0 * 0 f e s t 
mite inander v e r s c h r a u b t . Durch e ine Drehung der Hebel 
[_19j um einen bestimmten Winkel wird der Deckel 0 ° H a u s 
seinem Ba jone t tve r sch luß g e l ö s t und mitsamt dem Ver-
schlußpfropfen O^Zl i n s Innere der Box herausgezogen. 
Das Innere des Probenbehä l t e r s [ j Q i s t n u n von der Box 
h e r f r e i zugäng l i ch . Dieses Stadium z e i g t die Aufnahme 
der F i g . 4 . M i t t e l s e ine r P i n z e t t e , d ie in zwei Löcher 
der Probe e i n g r e i f t , wird d ie a l t e Probe herausgehoben 
und eine neue e i n g e l e g t . Danach wird durch Wiederholung 
a l l e r beschr iebenen Arbei tsgänge in umgekehrter Reihen-
folge und mit umgekehrtem Drehsinn der Probenbehäl te r 
wieder ve r sch lossen und von der Ladevorr ichtung abgenom-
men. 
Die Abdichtung der Box in der Zone des doppel ten Deckels 
übernimmt die Hutmanschette mit Feder [J20[]. I s t der Dop-
pe ldecke l abgenommen, so d i c h t e t s i e mit i h r e r unteren 
Dich t f läche gegen den Probenbehäl te r 0 0 » I s t dagegen 
der Probenbehäl ter abgenommen, d i c h t e t s i e mit i h r e r 
inneren Dich t f läche gegen den Verschlußpfropfen [j3~1· 
Diese Dichtungs zone i s t in F i g . 5a v e r g r ö ß e r t he rausge-
z e i c h n e t . 
Beim Be- und Entladevorgang kann eine e v e n t u e l l e Konta-
mination der Außenseite des Probenbehä l te r s bzw. der 
Außenseite der Hutmanschette [^20J und des Verschluß-
pfropfens \j\\\ n u r e n t l & n g e ine r K r e i s l i n i e e r fo lgen , 
d ie in u n m i t t e l b a r e r Nähe der s p i t z w i n k l i g e n Unterkante 
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des Verschlußpfropfens O í ) l i e g t . Ein S c h n i t t durch 
d iese Zone möglicher Kontamination i s t in F i g . 5a durch 
einen Kreis angedeu te t . Das Doppeldeckelsystem v e r h i n -
der t a l so n i c h t abso lu t den A u s t r i t t von Kontamination, 
sondern s e in Wesen b e s t e h t d a r i n , die Kontamination auf 
e ine l e i c h t k o n t r o l l i e r b a r e K r e i s l i n i e zu beschränken. 
Die Kont ro l l e der Kontamination kann dar in bes tehen , daß 
man die Zone ent lang der K r e i s l i n i e e i n f e t t e t und so 
even tue l l e a k t i v e P a r t i k e l b i n d e t . Wird nach dem Ladevor-
gang durch Messung A k t i v i t ä t in d i e se r Zone f e s t g e s t e l l t , 
so l ä ß t s i e s i ch durch s o r g f ä l t i g e s Abwischen en t f e rnen . 
2 . 1 . 3 . Probenvorberei tung 
Die S i c h e r h e i t wird be i unseren Arbei ten noch erhöht 
durch die Verwendung von äuße r l i ch unkontaminier ten Pro-
ben. Die Hers t e l lung d i e s e r Proben wird in F i g . 7 schema-
t i s c h d a r g e s t e l l t . 
In einen P l e x i g l a s r i n g OU» d e r u n t e n m i t e i ne r aufge-
k leb ten 10 /U-Hostaphanfolie 0 0 versch lossen i s t , wird 
in e iner Box mit geringem Kontaminationsniveau das Pul-
ver der Probe 0 O o d e r e i n e kompakte Probe 0 0 rait e b e n e r 
Fläche e ingebrach t . Die Probe wird mit e iner B le i sche ibe 
QT] beschwert und mit Aral d i t QTj umgössen. Der P l e x i g l a s -
r i n g mit s e i n e r Fül lung s t e l l t d ie Probe dar , die in den 
Probenbehäl ter e inge l eg t wi rd . Damit d ie Außenflächen 
d i e se r Probe unkontaminier t b l e i b e n , be f inde t s i ch der 
P l e x i g l a s r i n g während der Probenvorberei tung in einem 
Schutzbehä l te r Q Q , i s t die Oberse i te von P l e x i g l a s r i n g 
und Schutzbehä l te r mit Klebefo l ie Q O geschü t z t , und wird 
Pulver durch einen sehr weiten T r i c h t e r in den P l e x i g l a s -
r i n g e i n g e f ü l l t . 
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2.1.4. Drehbarer Probenbehälter für das Goniometer 
Ein Probenbehälter, der zum Ausgleich von Texturen um 
eine zur Probenebene senkrechte Achse gedreht werden 
kann, wurde nach dem gleichen Prinzip entwickelt. Sinn­
gemäß ist bei ihm die zylinderförmige Berylliumfolie durch 
eine halbkugelförmige ersetzt. Er kann ebenfalls in der 
beschriebenen Doppeldeckelvorrichtung be­ und entladen 
werden. Außerdem kann er auf eine Plankamera zur Präzi­
sionsbestimmung von Gitterparametern aufgesetzt werden. 
2.2. Hochtemperaturdiffraktometer 
Ein Probenbehälter der oben beschriebenen Art für ein Goniometer 
läßt sich nicht beheizen. Daher ist man für Hochtemperaturuntersu­
chungen gezwungen, das Goniometer in eine Box einzubauen. Wir 
wählten eine Anordnung mit einer Feinfokusröhre, einem Monochro­
mator, der mit praktisch reiner CuKa..­Strahlung zu arbeiten ge­
stattet, einem Goniometer mit horizontaler Drehachse und einem 
Hochtemperaturzusatz, in dem das Pulver der Probe auf ein in der 
Drehachse des Goniometers befindliches Metallband­Heizelement 
aufgebracht ist. Alle diese Teile sind innerhalb der Box unter­
gebracht; die Röhrenspannung wird durch eine spezielle Hoch­
spannungsdurchführung in die Box eingeführt. Eine ausführliche 
Beschreibung dieser experimentellen Anordnung wird an anderer 
Stelle gegeben werden. 
An der Entwicklung der beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren 
waren die Herren Η. BAX (1.2. , 1.3·), Y. CORNAY (1.2., 2.1.3., 
2.1.4., 2.2.), C. DUFOUR (2.1.3·), J. LEWIN (1.1.) und A. PICHÓN 
(2.1.1., 2.1.2.) beteiligt. 
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I» S 
I Erkenntnisse verbreiten ist soviel wie Wohlstand verbreiten — ich 
I meine den allgemeinen Wohlstand, nicht den individuellen 
; Reichtum — denn mit dem Wohlstand verschwindet mehr und 
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